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De quoi parle-t-on?

� Des dispositifs médicaux « critiques »
� � à stériliser
� � à usage unique 

� Des méthodes de traitement :
� en priorité de leur nettoyage
� en suivant, de leur aptitude à la stérilisation
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Quelle problématique?
� Destination:

� Soins dentaires:
� Surface
� Pulpe

� Extraction: sagesse, autres, 
� Implantologie et greffe

� Conditions d’utilisation:
� Contact produits +/- médicamenteux 

� Gomme, 
� Médicaments,
� Amalgame, etc.

� Spécificités techniques:
� DM passifs et dynamiques 
� Matériaux,  géométrie, …
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Les dispositifs médicaux 
dentaires

� Les produits passifs: « set de base »
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Les dispositifs médicaux 
dentaires

� Les produits passifs « compositions »(1)
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Les dispositifs médicaux 
dentaires

� Les produits passifs « compositions »(2)
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Les dispositifs médicaux 
dentaires 

� Les instruments dentaires spécifiques:
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Les dispositifs médicaux
� Les appareil rotatifs ou pièces à main:

� Turbine: 
� Source pneumatique
� Elément essentiel : le rotor (le + souvent à pales à air)

� Vitesses élevées: jusqu'à 400 000 tours/minute

� Nécessité d’un spray pour éviter les nécroses: canal eau

� Peut être équipée d’une fibre lumineuse
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Tête

Les dispositifs médicaux 
dentaires

� Les appareil rotatifs ou pièces à main:
� Contre angles:

� Source mécanique et/ou pneumatique (moteur)
� Vitesses variables: de 200 à 300 000 tours/minute 

� Elément central: arbre à cames et engrenages:
� Graissage – lubrification nécessaires

� Peuvent être équipés :
� De lumière
� De canal pour sprays
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Les dispositifs médicaux 
dentaires

� Aptitude au nettoyage de ces DM:
� Traditionnels passifs: RAS 
� Spécifiques passifs:

� Problèmes rencontrés:
� Spatules: reste d’amalgames

� Nécessité d’un essuyage au plus près après utilisation
� Ultrasons: ? Si possible
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Les dispositifs médicaux 
dentaires

� Aptitude au nettoyage des DM:
� Spécifiques passifs endodontie: 

� Problèmes rencontrés 
� Nature du matériau: 

� acier inoxydable ou non, aluminium, alliages (Ni-Ti), PM
� Données géométriques:

� spires, canaux, 
� Données mécaniques:

� Résistance et performance
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Les dispositifs médicaux 
dentaires

� Aptitude au nettoyage des DM:
� Spécifiques pour instruments rotatifs: fraises, limes, etc.

� Problèmes rencontrés 
� Nature du(es) matériau(x): 

� Carbure Tg, diamant, …
� Données géométriques:

� Configuration complexe

� Brosses? 



08/04/09 Atelier CEFH Marseille DT 13

Les dispositifs médicaux 
dentaires

� Contraintes du Nettoyage:
� Taille des DM & Ne pas mélanger 
� Produits spécifiques (?)
� Solution: système de fixation spécifique:

� racks divers : 
� attention matériau et accessibilité au nettoyage
� Circuit des DM 
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Les dispositifs médicaux
� Instruments rotatifs: Problèmes posés:

� Peuvent être  +/- démontables
� Plus ou moins « équipés »:

� Canaux auxiliaires
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Les dispositifs médicaux 
dentaires

� Aptitude au nettoyage des DM:
� Spécifiques dynamiques rotatifs:

� Problèmes rencontrés 
� Nature du(es) matériau(x): 

� Risque corrosion : éviter H2O2 , phénols 
� Nettoyage de façon séparée
� Immersion de courte durée

� Données géométriques: canaux
� Solution dénuée de bulles

� Fil ? 

� Séchage 
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Les dispositifs médicaux 
dentaires

� Instruments rotatifs: Lubrification:
� Maintien des performances
� Lubrification de toutes les pièces

� Pas seulement les conduits d’air et eau
� Fréquence: selon utilisation au moins 2 fois/jour
� Contrôle de la teinte de l’huile de vidange
� Elimination des excès de lubrifiant

� Problème: sachets tachés
� si diminution d’huile: risque performance
� si second passage: cuisson � performance réduite

� Stérile ou stérilisé ? 
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Les dispositifs m édicaux 
dentaires

� Contrôle:
� Nettoyage:

� Œil nu
� Loupe éclairante
� Binoculaire? 

� Contrôle:
� Performance:

� Rotatifs:
� Vitesse
� Sprays

� Corrosion


