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Services 
d’hospitalisation 

Consultations 
 

Total 
(n = 40) 

M ilieu adapté 17/24    (71%) 10/16   (62%) 27/40   (67%) 

Main d’œuvre formée 3/24      (12%) 2/16     (12%) 5/40      (12%) 

Matériel conforme 20/24    (83%) 13/16  (81%) 33/40   (82%) 

Matériaux 
concernés 

-nombre de référence de DM 
-nombre de DM stérilisés /an 

308 
25 822   (43%) 

313 
32 985 (57%) 

621 
58 807 

Méthode 
adaptée 

-bon produit, dilution, délais 
-protection du personnel 

3/24       (12%) 
2/24     (8%) 

7/16    (44%) 
0/16   (0%) 

10/40    (25%) 
2/40    (5%) 

 

A�. � " ! �) �>�� " / � 4 � " ! � ! �
� "4 4+�#2! � � �/ #

Photo 2: Protection (gants, 
lunettes, masque, sur-blouse)
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Photo 1 : Matériel utilisé pour la prédésinfection
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SUIVI  DE LA PREDESINFECTION  
DES DISPOSITIFS MEDICAUX STERIL ISES 

 
Date :     Nom du service :   tél. :  
Service :  Hospitalisation •  Consultation  •  PMT  •  
Opérateur :     
Fonction : AS  •  IDE •  CI • , autre, précisez : ………………………. 
 
I  ) LOCAUX 
 

- Existe-t-il un local où s’effectue la prédésinfection ? :   oui •  non •  
 . Superficie :   <  5 m²  •  5-10 m² •  > 10 m² •  
 . Y-a-t-il un système d’extraction – ventilation ?  oui •  non •  
- Existe-t-il une paillasse réservée à la prédésinfection ? :  oui •  non •  
 . Superficie :   <0.5 m  •  0.5-1 m •  > 1m •  
- Le local ou la paillasse est situé dans l’unité de soin ? :  oui •  non •  
- Le circuit sale est-il différentié du circuit propre ?   oui •  non •  
- Propreté des locaux :  0 •  1 •  2 •  
 

Remarques : ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

I I  ) PERSONNEL AFFECTE A LA PREDESINFECTION 
 

- Fonctions : AH •  AS •  IDE •  CI • , Autre précisez : ……….. 
- Combien êtes-vous à effectuer la prédésinfection ? : ………………………………………… 
- Avez – vous effectué une formation dans le domaine de la prédésinfection 
 . par le personnel du service   •  
 . formation continue AP-HP / DRH  •  
 . formation laboratoire   • , lequel : ………………………………... 
 . lors d’un congrès    •  
 . autre, précisez : ………………………………………………………………………... 
 

Remarques : ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

I I I  ) EQUIPEMENT – ACCESSOIRES - PRODUITS 
 

- Avez-vous des bacs spécifiques :   oui •  non • , combien ? …………… 
- Ces bacs correspondent a vos besoins :  oui •  non • , si non pourquoi ? : ….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
- Propreté des bacs :    0 •  1 •  2 •  
- Les bacs ont-ils un couvercle ?  oui •  non •  
- Quel entretien réalisez-vous sur les bacs ? …………………………………………………… 
- Quel produit utilisez-vous :  Instruzyme •  Hexanios •  Surfanios •  

 autre : demander à voir le produit : ………………………………………… 
- Quelle est votre méthode de dilution du produit : 
 . 1 sachet pour  3 l •  5 l •  10 l •  autre : …………….. 
 . comment mesurez – vous le volume d’eau : ………………………………………….. 
- Avez-vous des accessoires de nettoyage ? : écouvillon •  brosses  •  
 

Remarques : ……………………………………………………………………………………. 

 
IV ) TECHNIQUE 
 
4.1 ) Protection 
- Pour manipuler le produit utilisez vous :    
    . des gants   oui •  non •  disponibles dans le local ? •  
    . une surblouse   oui •  non •  disponible dans le local ? •  
    . un masque, des lunettes oui •  non •  disponibles dans le local ? •  
 

4.2 ) Opération 
- Quel est le délai entre l’utilisation du DM et sa prédésinfection 
 < 5 min •  5-15 min •  > 15 min < 1 h •  > 1h •  
- Les instruments sont ouverts dans les bacs de prédésinfection ?  oui •  non •  
- Les instruments sont immergés totalement    oui •  non •  
- Y-a-t-il un tri des instruments     oui •  non •  
- Les instruments défectueux sont isolés    oui •  non •  
- Y-a-t-il un essuyage des instruments avant prédésinfection oui •  non •  
- Quel est le délai de renouvellement du bain : 1x/24 h : moins    •       plus    •         NSP    •  
- Quel est le délai de trempage des instruments 
 . Au minimum :  aux alentours de 5 min •  15 min et plus  •  
 . Au maximum 12h •  24h •  48 h •   
- Comment effectuez vous le week-end 
 . DM sales à l’air ambiant       •  
 . DM immergés dans l’eau       •  
 . DM immergés dans la solution de prédésinfection    •  
 . DM immergés dans la solution de prédésinfection, rincés puis séchés •  
 
- Lors du ramassage les instruments sont immergés  oui •  non •  
- Y-a-t-il un rinçage à l’eau du réseau avant ramassage oui •  non •  
 
Remarques : …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
V) PROCEDURES ET SYSTEME QUALITE 
 
- La procédure est affichée sur le lieu de prédésinfection :   oui •  non •  
- La procédure est celle du CLIN du 11/09/2003   oui •  non •  

(Si non : demandez une photocopie) 
- Avez – vous connaissance d’une procédure de prédésinfection oui •  non •  
- Y-a-t-il un cahier de suivi du ramassage ?    oui •  non •  
- Y-a-t-il un cahier de suivi de la prédésinfection ?   oui •  non •  
(nom, heure de dilution, heure de trempage, …) 
 
Remarques : ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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